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Gliadine aus dem Glutenprotein des Weizen sind Auslöser der Autoimmunerkrankung Zöliakie. Das 
Immunsystem entwickelt Antikörper gegen einen Antigenen Komplex aus Gliadin und Gewebs-
Transglutaminase [1]. Ein schneller diagnostischer Test zum frühestmöglichen Zeitpunkt durch 
Nachweis des bei Zöliakie-Patienten verstärkt auftretenden Antikörpers gegen Gewebs-
Transglutaminase im Blutserum ist wünschenswert. Zur Entwicklung eines klinischen Tests auf 
Grundlage eines Chips wurde zunächst ein Epitopfeinmapping durchgeführt, dessen Ergebnisse als 
Grundlage für Seren-Untersuchungen dienen sollen. Hierzu wurde eine parallele markierungsfreie 
Detektion beruhend auf der Reflektometrischen Interferenzspektroskopie gewählt. Der Vorteil liegt u.a. 
darin, ohne Markierung auszukommen und so die Bindungseigenschaften der zu untersuchenden 
Spezies nicht zu beeinflussen. Es wird ein bildgebendes Verfahren eingesetzt, die direkte Abbildung 
des Transducers auf einen flächenhaften CCD-Detektor. Hierzu erfolgt eine sequentielle Aufnahme 
des Chips bei sechs verschiedenen Wellenlängen. Dies wird durch ein Filterrad mit Interferenzfiltern 
realisiert. Aus der Bestimmung der Intensität für jede Wellenlänge und jede Probenposition lässt sich 
das Interferogramm und somit die optische Schichtdicke für jede Probenposition berechnen. Es wird 
eine Auflösung von 20 pm Schichtdicke ereicht, was einer Belegung von etwa 50 pg/mm2 entpricht. 





Abb. 1: Aufbau des parallelen RIfS-Prototypen 
Ein zuvor im ELISA auf Bindung des Antikörpers getestes Peptid wurde auf dem gesamten Chip 
immobilisiert. Mit der Transglutaminasebindungsstelle des untersuchten Antikörpers wurde ein 
Epitopmapping durchgeführt. Eingesetzt wurden 15 mer Peptide, die Sequenz wurde jeweils um eine 
Aminosäure verschoben. Dies ergab 21 unterschiedliche Peptide. Für den kompetitiven Assay wurden 
5 µg/ml Antikörper und jeweils 20 µg/ml des entsprechenden Peptides vorgelegt. Diese wurden mit 
dem parallelen RIfS-System als Inhibierungstest vermessen. Die Peptide 5-12, die beim ersten 
Versuch inhibiert wurden, wurden nochmals mit dem Screening-Modul mit einer geringeren 
Peptidkonzentrationen inhibiert. Für diese 8 Peptide wurde eine jeweils eine Dreifachbestimmung in 
drei unterschiedlichen Wells gewählt, so dass insgesamt 24 Wells von den 96 benötigt wurden. Die 
Bindungskurven zeigen eine gute Homogenität der Platte (Abb.2 links).  
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Abb.2: Epitopmapping links Messungen im Screeningmodul, rechts Messungen im Einkanalsystem 
Bei einer Konzentration von 5 µg/ml Antikörper und einer Peptidinhibitorkonzentration von 15 µg/ml  
konnte eindeutig die stärkste Inihibierung mit dem Peptid 8 verzeichnet werden. Von Peptid 6,7 und 8 
wurden dann im hochauflösenden RIfS-Einkanalsystem [3] die Affinitätskonstanten im 
Bindungshemmtest quantitativ über Konzentrationsreihen bestimmt (Abb.2: rechts). Die Messungen 
belegen die Aussagekraft der parallelen Detektionseinheit: Je stärker die am parallelen System 
gemessene Inihibierung, desto höher wird die Affinität im Einkanalsystem (3) bestimmt. Ein weiterer 
Vorteil ist, dass ohne Änderung des Assays von semiquantitativen Messungen im Screening-Modul 
direkt zum hochauflösenden quantitativen Einkanalsystem übergegangen werden kann. In diesem Fall 
wurden aus 21 Peptiden in nur drei Versuchen das Peptid mit der höchsten Affinität gefunden und die 
Affinitätskonstante mit 2,05 108 M-1 bestimmt. Somit konnte das gesamte Epitop der Transglutaminase 
für diesen Antikörper untersucht werden und ein Beitrag zum Aufschluß über den vermuteten 
Mechanismus der Bildung des antigenen Kompexes für die B-Zell-Differenzierung geleistet werden. 
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